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Quicking Biotech


Rotavirus + Coronavirus Ag Prueba rápida Combinada
Cat No.: W81097
USO
Quicking CRV + CCV Ag. combinada prueba rápida es una cinta para el diagnóstico diferencial combinado la presencia de antígeno de rotavirus canino y del antígeno de coronavirus canino en heces o vómito en perros.
Tiempo del ensayo:  5 -10 min

Muestra: Heces o vómito
PRINCIPIO DEL ENSAYO
Quicking CRV + CCV Ag. combinada prueba rápida se basa en el ensayo de flujo lateral sándwich inmunocromatográfico. El dispositivo de prueba consta de dos exámenes. Cada ventana tiene una prueba T invisible (ensayo) y la zona C (control) de zona. Cuando la muestra se aplica en el orificio de la muestra en el dispositivo, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira reactiva. Si hay suficiente Coronavirus antígeno o antígenos Rotavirus en la muestra, una banda visible T aparecerá en la ventana de las pruebas correspondientes. La banda C siempre debe aparecer después de una muestra se aplica, lo que indica un resultado válido. De este modo, el dispositivo puede indicar con precisión la presencia del antígeno o antígenos Rotavirus/Coronavirus en la muestra. 

COMPONENTE DEL KIT
10 bolsas de aluminio, cada uno con un cassette, una pipeta y un secante
10 tubos de ensayo con tampón (1,0 ml cada uno)
10 hisopo palos
Manual del producto
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
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Recoger los excrementos de perros o vómito con el hisopo de algodón. 
Introducir el hisopo húmedo en el tubo de ensayo de protección contempladas. Agitar para asegurar que la extracción de la muestra. 
Saque el cassette de la bolsa de aluminio y colocarlo en posición horizontal. 
Poco a poco, coloque 3 gotas de cada uno de extracción de muestras en los orificios de la muestra "S". 
Interpretar el resultado en 5-10 minutos. Resultado después de 10 minutos se considera como no válido.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Positivo: La presencia de ambos banda C y banda T, sin importar que la banda T sea clara o vaga en su color.
Negativo: Sólo banda C nítida.
No válida: No aparece banda de color aparece en la zona C, sin importar si la banda aparece T. 
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ALMACENAMIENTO
El kit se puede almacenar a temperatura ambiente (2-30 ° C). El kit de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento (18 meses) está marcado en la bolsa de aluminio. NO CONGELAR. No guarde el kit de prueba de la luz solar directa.
PRECAUCIONES
Para obtener los mejores resultados, por favor, atenerse estrictamente a estas instrucciones.
Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de empezar el ensayo.
No retire cassette prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
No vuelva a usar el kit de prueba.
No use la prueba después de su fecha de caducidad impresa en la bolsa de aluminio.
Los componentes de este kit han sido probados mediante control de calidad como unidad de proceso por lotes estándar. No mezclar componentes de diferentes números de lote.
Si hay un amplio fondo rojo entre zona T y la zona C, es el "gancho" efecto. Se sugiere para diluir el suero por 5 veces y realizar el ensayo con otra tarjeta de prueba.
LIMITATION

Quicking CRV + CCV Ag. combinada prueba rápida es para uso diagnóstico in vitro veterinarios. Todos los resultados deben ser considerados con otra información clínica disponible de veterinario. Para obtener un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método, como la PCR para la determinación final en la práctica. 
Quicking Biotech
