Kit de Prueba rápida para Ceftiofur en Leche
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QUICKING BIOTECH




USO

Las pruebas rápidas para Ceftifour en leche es en base de ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral. El estabilizador del Ceftifour conjugado en la zona del test captura el Anticuerpo Ceftifour-oro coloidal conjugado, cuando hay muy poco Ceftifour disociativo en las muestras. Una banda roja visible en el test indica un resultado negativo cuando la línea de control (zona C) muestra que la prueba es válida. La banda de prueba (zona T) no será visible si el Ceftifour se presenta en concentraciones de 100 ppb * y por encima, lo que explica un resultado positivo.

· Diferentes concentraciones de detección pueden fabricarse según requerimientos
MATERIALES PROVISTOS

· 10 pouchs de aluminio, cada uno contiene una prueba con un gotero y un desecante

· 10 tubos para centrifugar (1,5 ml)

· 10 goteros

·  1 manual de uso

ALMACENAMIENTO

Los Kits pueden ser almacenados a temperatura ambiente (2- 30 ºC). El test es estable durante la fecha de expiración (18 meses) marcado en las etiquetas de las pruebas. NO REFRIGERAR. No exponer el test directamente al sol.

PRECAUCIONES

1) Para mejores resultados, apegarse estrictamente a las instrucciones de uso

2) Todos los especímenes deben manejarse como si fueran altamente nocivos

3) No abrir el Kit de su envase de aluminio antes del uso inmediato

4) No reutilizar el Kit de prueba

5) Todos los reactivos deben estar a la temperatura ambiente antes de correr la prueba

6) No use reactivos después de su fecha de expiración

7) Los componentes de este kit han pasado las pruebas de control de calidad en unidad de proceso de lotes estándar. No mezclar los componentes con diferente números de lote.
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

· Recolectar leche cruda o mezclar las leches y marcar las muestras. Las muestras deben estar a 20-30ºC antes de correr la prueba. Bajas temperaturas reducen las propiedades del flujo lateral y no se ajusta para la detección de flujo lateral.
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· Extraer 1 ml de leche cruda e insertar en el tubo de ensayo. Centrifugar a 7,000 rpm for 3-4 minutos. La capa de grasa aparente, se puede ver en la superficie del tubo
· Inserte el gotero a través de la capa de grasa, aprox. 5 mm abajo. Extraiga con precisión la leche desgrasada hacia el retículo en el gotero

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

1) Lea primeramente las instrucciones del test. Traiga todos los reactivos al cuarto de ensayo antes del uso

2) Remover el aluminio y sacar la prueba. Colocar horizontalmente en la mesa. No utilizar después de 1 hora de abierto el test.

3) Agregar 2-3 gotas del espécimen (leche desgrasada) en el orificio de la prueba (S) y controlar el tiempo. Dejar que la solución fluya lateralmente hasta el fin

4) Leer los resultados después de 5 minutos. Resultados luego de 10 minutos son considerados como inválidos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo

Presencia de una banda en la zona “C” indica resultado positivo. El positivo muestra que el contenido de Ceftifour está por encima de 100 ppb (ng(ml) en las muestras
Negativo
La presencia de ambas bandas en la zona “C” y “T” (el color de la banda T es similar al de la banda C, aún siendo más clara) indica un resultado negativo.

Inválido

Ninguna banda de color aparece en la prueba
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ESPECIFICIDAD

Los resultados son negativos cuando el test es aplicado para detectar 100 ug/ml de aminoglucósidos, cloranfenicol, grupos de tetraciclina, macrocíclidos, cefapirina, penicilina y sulfonamidas.

LIMITACIONES

Este Kits es una excelente herramienta que ofrece una prueba rápida y confiable. Provee el método cualitativo para detectar la existencia de Ceftifour por encima de 100 ppb en leche. Si quiere resultados cuantitavos, adopte otros métodos como ser HPLC para control de calidad.
