Bovine Tuberculosis Antibody Rapid Test Kit

ANTECEDENTES
La Tuberculosis Bovina (CEL) es un tipo de zoonosis grave epidemia que es causada por Mycobacterium bovis (M. bovis). Se clasifica como zoonosis de clase B por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y ha traído enormes pérdidas económicas a la industria ganadera. Los vacunos infectados son los principales orígenes de M. bovis, que se descarga de mucosidad nasal, flemas, heces y leche. Los ganados de salud será infectado a través de los pasajes respiratorios o del tracto digestivo por el aire contaminado, los piensos o el agua.

USO
Quicking Ab equipo de pruebas de tuberculosis bovina es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos frente a M. bovis en la sangre.
PRINCIPIO
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El dispositivo de prueba tiene una carta de "T" y "C" como línea de prueba y la línea de control en la superficie de la tarjeta. Tanto la línea de prueba y la línea de control en el resultado de las ventanas no son visibles antes de aplicar las muestras. La línea de control debe estar siempre aparecerá si el procedimiento de prueba se realiza correctamente y los reactivos de prueba de línea de control están funcionando. Una línea de prueba rojo será visible en la zona T si hay suficientes BTB anticuerpos en la muestra.

MATERIALES PROVISTOS
• 10 bolsas de papel de aluminio conteniendo cada uno una tarjeta de prueba con un gotero y un secante
• 10 tubos de ensayo que contiene el diluyente
• 10 tubos de centrífuga
• 1 instrucciones de uso

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO
El kit se puede almacenar a temperatura ambiente (2-30 ° C) o refrigerados. El kit de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del envase. NO CONGELAR. No guarde el kit de prueba de la luz solar directa.
PRECAUCIONES

1) Para obtener los mejores resultados, el cumplimiento estricto de estas instrucciones es necesario.
2) Todas las muestras deberán manipularse como potencialmente infecciosos.
3) No abra ni quite el juego de prueba de sus bolsas selladas individualmente hasta inmediatamente antes de su utilización
4) No vuelva a utilizar equipo de prueba.
5) Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de empezar el ensayo.
6) No usar los reactivos después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta del envase.
7) Los componentes de este kit ha sido probado de control de calidad como unidad de proceso por lotes estándar.No mezclar los componentes con otros lotes
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
1) Recoger la muestra de suero.
2) La manipulación de productos sanguíneos, que puede transmitir enfermedades infecciosas.
3) Si el suero no se puede probar de inmediato, deben ser refrigerados a 2-8 ° C. Para un almacenamiento superior a una semana, congelar la muestra a -20 ° C o menos.
4) Las muestras que contienen precipitado puede dar resultados inconsistentes. Estos especímenes deben aclararse antes del ensayo.
PROCEDIMIENTO DEL TEST
1) Permitir a todos los componentes del kit y muestras alcancen la temperatura ambiente antes de la prueba.
2) Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio antes de su uso.
3) Coloque el casete en posición horizontal, colocar 3 gotas de la muestra en "S" agujero. Aplique 1 gota de ensayo
diluyente ayudará al flujo lateral.
4) Interpretar los resultados de pruebas en 5-10 minutos. No interprete después de 10 minutos.
          Test procedure of serum
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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La presencia de la línea C sólo dentro de la ventana de resultados indica un resultado negativo. La presencia de dos bandas de color ("T" y "C"), sin importar la banda en que aparece en primer lugar, indica un resultado positivo. Si la banda C no es visible, el resultado se considerará válido.
LIMITACIONES
1) Esta prueba es para in vitro Sólo para uso diagnóstico.
2) Como en todas las pruebas diagnósticas, los resultados deben ser considerados con otra información clínica disponible al veterinario.
3) Para una mayor precisión del estado inmunitario, las pruebas adicionales de seguimiento por otros métodos de laboratorio se recomienda.
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